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文件出處：檢體運送作業管理辦法(L2-159) 

檢體類別：預留檢體。 
對象：預留檢體僅限於兒科、腫瘤科(癌症)、腎臟及血管疾病、 
            CSF、體液等不易採集之檢體才能預留，其他則不適用。 
 
預留檢體檢驗單：預留檢體需填寫預留檢體檢驗單(NR-672) 
或於HIS開出預留檢體醫囑單 
 
注意事項： 
(1)預留檢體於送出前需確實確認檢體已標示好病人條碼或標籤，   
     再以氣送系統或人工運送的方式將檢體送出。 
(2)檢驗部收件後，預留檢體冷藏保存7天。若需使用預留檢體時 
    ，請先連絡檢驗單位確認檢體狀態後再開立檢驗醫令。 



HIS 預留檢體醫囑畫面 





a、補驗項目是以簽收時間4小時內之血液檢體為接 
      受原則，尿液檢體則是2小時之內。 
b、血液檢體之Alcohol、Glucose以及須冰浴、避 
     光或立即處理或檢體不可開蓋的檢驗項目則不 
     接受補驗。 
c、血庫組輸備血檢體皆不接受補檢驗，需重新採 
     檢。 
d、特殊檢體，如體液檢體或特殊狀況檢體(如病人 
     未做治療前檢體)，醫師因特殊情況需補驗項目 
     時可接受補，，但報告處須註明『X月X日檢體， 
     報告僅供參考』。 
e、一般檢驗組之尿液及糞便常規檢查檢驗可加驗 
     原則：需檢視加驗項目及檢體量，若無法操作 
     則需重新採檢。 

血液、體液檢體補驗原則 

資料查詢：醫學檢驗部/檢驗科網頁 
文件出處：檢驗程序(EDCP-QP -1201) 
                    檢驗程序(LL-Q037-C) 

                    檢驗程序(LL-Q034-D) 



a、易取得檢體：如Urine、Sputum、Stool等不接受 
      補驗。 
b、侵入性檢體：如Ascites、CSF、Tissue等檢體， 
      可接受補驗並於報告備註欄備註檢體採檢時間。 
c、Fungus culture：如需氧培養發現yeast或mold， 
      則接受補單鑑定，於報告備註格備註檢體採檢時 
      間。 
Xpert MTB/RIF Assay補驗原則： 
a、Acid fast stain結果為陽性之痰液檢體，自簽收 
     日起保留1個月可接受補驗。 
b、體液或其他非痰液檢體，補驗流程同上。 
     NTM typing補驗原則： 
a、TB culture鑑定為Acid-Fast Bacilli, non-MTBC之  
     MGIT菌液或固態培養基菌落，自報告日起保留1個 
     月可接受補驗。 

細菌檢驗檢體補驗原則 

資料查詢：醫學檢驗部/檢驗科網頁 
文件出處：檢驗程序(EDCP-QP -1201) 
                    檢驗程序(LL-Q037-C) 

                    檢驗程序(LL-Q034-D) 



PPT模板下载：www.1ppt.com/moban/     行业PPT模板：www.1ppt.com/hangye/  

节日PPT模板：www.1ppt.com/jieri/           PPT素材下载：www.1ppt.com/sucai/ 

PPT背景图片：www.1ppt.com/beijing/      PPT图表下载：www.1ppt.com/tubiao/       

优秀PPT下载：www.1ppt.com/xiazai/        PPT教程： www.1ppt.com/powerpoint/       

Word教程： www.1ppt.com/word/              Excel教程：www.1ppt.com/excel/   

资料下载：www.1ppt.com/ziliao/                PPT课件下载：www.1ppt.com/kejian/  
范文下载：www.1ppt.com/fanwen/             试卷下载：www.1ppt.com/shiti/   

教案下载：www.1ppt.com/jiaoan/         

字体下载：www.1ppt.com/ziti/ 

  

若以下項目要進行補驗，需確認原檢體採檢
管是否為合適，若非則不接受補驗 

原管須為
黃頭管 

β2microglobulin、C3、C4、CA153、CEA、
Ferritin、Haptoglobin、IgG、IgA、IgM、
Lithium、Prealbumin、PSA、free PSA、特殊
檢驗組檢體(除HIV1+2確認試驗、IGRA外)所有
項目 

原管須為
綠頭管 

ProGRP、Digoxin、Methotrexate、Valproic 

acid、Vancomycin、Phenytoin、Phenobarbital、
Theophylline 

資料查詢：醫學檢驗部/檢驗科網頁 
文件出處：檢驗程序(EDCP-QP -1201) 
                    檢驗程序(LL-Q037-C) 

                    檢驗程序(LL-Q034-D) 



無紙化Barcode補單  注意事項 

補單的Barcode需放入補 

單盒或夾鏈袋避免弄丟 

   O × 
未放入補單盒或夾
鏈袋內易弄丟 





a.詢問受話者工號( 確
認退件訊息有確實被
傳達(通知者及受話
者)並登錄於退件系
統 

b.作為退件率檢討依據 



退件原因 

• 檢體溶血嚴重 

• 全血凝固 

• Clumping    

• 非當日採檢 

• 補檢體重測 

• 檢體量不足或過  

• 檢體容器無病人資料          

• 資訊異常或資訊測試 

• 換單 

• 檢體與檢驗單病人資料不符 

• 醫令取消 

• 總評醫師建議退簽 

• 檢體運送或保存不當  

• 無檢體 

 

 

• 檢驗單項目重複 

• 單一檢驗單重複開立 

• 檢體容器錯誤 

• 抽錯病人 

• 補單超過檢體處理時限 

• 採檢時間錯誤 

• 檢體與檢驗單項目不符 

• GAS抽到靜脈血 

• 未註明檢體別 

• 檢體破損或外溢 

• 檢體別標示錯誤 

• 生化與血液檢體蓋錯蓋子造成抗凝劑汙染 

• 其他不符合送檢流程事項    



通知退件流程(為什麼有時退件很快通知有時很久才通知?) 

進入退件流程 

查詢簽收紀錄，確認是否有同批檢體 

通知檢體所在組別(生化組、血液
組…)，確認檢體是否需一併退件 

退件登錄並通知退件 
等待各組回報確認結果後，再通

知退件 

NO 

YES 

減少病人重覆抽血 




